
Aptima® طقم جمع عينات المسحة متعددة الاختبارات

دليل إجراءات جمع عينات المريضات

لعينات المسحة المهبلية

قد تتوفر ترجمات لدليل الجمع. يُرُجى مراجعة ممثل Hologic لمعرفة جميع أدلة الجمع.

جى طرحها على مقدم الرعاية الصحية ر جراء، فيُر�  اغسلى� يديكِِ قبل البدء. إذا كانت لديكِِ أي أسئلة حول هذا الاإ
المتابع لكِِ.

افتحي عبوة المسحة جزئيًا وأخرجي المسحة. لا تلمسيي الطرف الناعم أو تضعي المسحة. إذا تم لمس الطرف الناعم، أو وضعه، 

أو إسقاطه، فتخلصيي منه واحصلىي على طقم جديد لجمع عينات المسحة متعددة الاختبارات من Aptima. أمسكي� المسحة، 

� منتصف عمود المسحة فوق خط الدرجة.
بهام والسبابة في� مع وضع الاإ

ي فتحة المهبل، حواليي 2 بوصة )5 سم(، وأديري المسحة برفق لمدة 10 إلى 30 ثانية. تأكدي من ملامسة المسحة 
أدخلىي المسحة بعناية في�

ي المسحة دون لمس الجلد. لجدران المهبل بحيث تمتص المسحة الرطوبة. اسحبي�

ي أنبوب 
ضعي المسحة على الفور في�

النقل بحيث يكون خط الدرجة أعلى 

الاأنبوب. قومي بمحاذاة خط الدرجة 

مع الحافة العلوية للاأنبوب واكسري 

عمود المسحة بعناية.

تخلصيي من الجزء العلوي من العمود. اربطي الغطاء بإحكام على الاأنبوب. أعيدي الاأنبوب 

وفقًا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية المتابع لكِِ.

ي طقم جديد لجمع عينات  ي محتويات الاأنبوب. إذا انسكبت محتويات الاأنبوب، فاطلبي� أثناء إمساك المسحة بيدك، فكيي غطاء الاأنبوب. لا تسكبي�
.Aptima المسحة متعددة الاختبارات من

ام بالقواعد واللوائح المحلية والخاصة بالولاية والفيدرالية المعمول بها. � ة الداخلية المناسبة والالتز� تقدم Hologic دليل إجراءات الجمع هذا كأداة إعلامية عامة فقط؛ فهو ليس تعليمات مؤكدة أو ضماناً للاأداء. يتحمل الطبيب وحده مسؤولية قراءة وفهم النسرر
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ي الولايات المتحدة و/أو بلدان 
كاتها التابعة في� .DS-01553-101 Rev. 007 © 2024 Hologic, Inc. جميع الحقوق محفوظة. Hologic وAptima والشعارات المرتبطة بهما علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لـ .Hologic, Inc و/أو شرر

ي 
وني� لكتز� ونية والبث الاإ لكتز� ي الولايات المتحدة والاأسواق الاأخرى وليس المقصود منها أن تكون طلبًا للمنتج أو ترويجًا حيث تكون هذه الاأنشطة محظورة. نظرًا لاأن مواد Hologic يتم توزيعها من خلال المواقع الاإ

� في� � الطبييني أخرى. هذه المعلومات مخصصة للاأخصائييني
.diagnostic.solutions@hologic.com أو مراسلته على Hologic كة ، يرُجى الاتصال بممثل شرر � ي بلد معيني

ي مكان ظهور هذه المواد. للحصول على معلومات محددة حول المنتجات المتاحة للبيع في�
والمعارض التجارية، فليس من الممكن دائمًا التحكم في�

ملاحظة: لا تدُخليي خط الدرجة أسفل الحافة العلويُة للقنينة. لا تدفعي المسحة 

إلى أسفل القنينة. 
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