
Hologic 提供本采集指南，仅是用其来告知信息；本指南不强求要一定按其操作或按其操作一定能保证采集性能。阅读和理解相应的包装说明书，并遵守适用的当地、州和联邦规章制度，这完全是临床医生/
实验室的责任。

用肥皂和水洗手。

取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。 
手指不要触摸到杯子的内部 

不要用清洁湿巾清洁尿道口。

开始将尿液排到采尿杯中。 
当采尿杯装了约 20 至 30 毫升尿液时停止采集。 
不要将杯子装得过满。 
将剩下的尿液排到马桶。

盖回盖子，将其拧紧，并小心不要碰到采集杯内部。 
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

在采集样本之前，患者至少 1 小时不应排尿。

Aptima® 尿液样本采集套件 
患者采集样本指南
对于女性尿液样本
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不要用清洁湿巾清洁阴茎口。

用肥皂和水洗手。

取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。 
手指不要触摸到杯子的内部 

开始将尿液排到采尿杯中。 
当采尿杯装了约 20 至 30 毫升尿液时停止采集。 
不要将杯子装得过满。 
将剩下的尿液排到马桶。

盖回盖子，将其拧紧，并小心不要碰到采集杯内部。 
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

在采集样本之前，患者至少 1 小时不应排尿。

Aptima® 尿液样本采集套件 
患者采集样本指南
对于男性尿液样本


