
Компанія «Hologic» надає цей посібник зі взяття зразків лише як загальний інформаційний матеріал; він не є затвердженою інструкцією чи гарантією технічних характеристик. Відповідальність 
за ознайомлення та розуміння відповідного листка-вкладиша та дотримання застосовних місцевих, регіональних і федеральних правил та норм покладається виключно на лікаря-клініциста/
лабораторію.

Вимийте руки водою з милом. 

Зніміть кришку для взяття сечі та покладіть ї ї догори дном на стільницю.  
НЕ ТОРКАЙТЕСЯ внутрішньої поверхні чашки пальцями.

Починайте сечовипускання в чашку для збору сечі.  
Зупиніться, коли ємність для збору сечі заповниться приблизно на 20–30 мл. 
Не переповнюйте чашку.  
Завершіть сечовипускання в унітаз. 

Щільно закрутіть кришку й уникайте торкання внутрішньої поверхні чашки для  
збору сечі.  
Поставте чашку у спеціально відведене місце або передайте ї ї медичному  
працівнику.

НЕ ОЧИЩУЙТЕ сечовий отвір серветкою.

Набір для взяття зразків сечі Aptima® 
Посібник зі взяття зразків для пацієнтів
Для зразків сечі жінок

Пацієнтка не повинна мочитися протягом щонайменше 1 години до взяття зразка.
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НЕ ОЧИЩУЙТЕ отвір пеніса серветкою.

Вимийте руки водою з милом. 

Зніміть кришку для взяття сечі та покладіть ї ї догори дном на стільницю.  
НЕ ТОРКАЙТЕСЯ внутрішньої поверхні чашки пальцями.

Починайте сечовипускання в чашку для збору сечі.  
Зупиніться, коли ємність для збору сечі заповниться приблизно на 20–30 мл. 
Не переповнюйте чашку.  
Завершіть сечовипускання в унітаз. 

Щільно закрутіть кришку й уникайте торкання внутрішньої поверхні чашки для  
збору сечі.  
Поставте чашку у спеціально відведене місце або передайте ї ї  
медичному працівнику.

Пацієнт не повинен мочитися протягом щонайменше 1 години до взяття зразка.

Набір для взяття зразків сечі Aptima® 
Посібник зі взяття зразків для пацієнтів
Для зразків сечі чоловіків


